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Ref: Bruksanvisning AbbVie™ PEG. Perkutan endoskopisk gastrostomi sett 15 FR /20 FR,  
februar 2021. Bruksanvisning AbbVie™ J. Intestinalsonde 9 FR for PEG 15 og 20 FR,  
februar 2021. Utover dette er informasjonen basert på klinisk erfaring, og er kun en anbefaling.

Bekreftelse av intestinalsonde-posisjon med røntgen. For ytterligere informasjon,  
se Felleskatalogen.no.
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Utstyr
Treveiskran eller Luer-Lock ww-adapter, sprøyte og injeksjonskanyle, 
kontrastmiddel og drikkevann.

Anbefaling
For best mulig resultat bør pasienten ligge. 

Injisering av kontrastmiddel eller skylling  
av intestinalsonden
1. Bruk ww-adapter eller treveiskran. 

2A. Fest ww-adapteren til intestinalsonden. Injisér kontrastmiddel.  
Volumet på intestinalsonden er ca. 3 ml. Husk å skylle intestinal-
sonden godt med vann til slutt. 

eller

2B. Fest ww-adapteren til treveiskranen. Injisér kontrastmiddel.  
Volumet på intestinalsonden er ca. 3 ml. Husk å skylle  
intestinalsonden godt med vann til slutt.

Bekreftelse av intestinalsonde- 
posisjon med røntgen

1

2A

2B




